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C e Deutsch ¢ )
1. SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT!
Patientengefédhrdung, Gerateschaden

Beachten Sie die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung.

vy

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig auf. Diese Gebrauchsanweisung ist
Bestandteil des Gerétes und muss jederzeit verflgbar sein.

Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Montagematerial.

Klappen Sie die Messzunge nach der Langenmessung ein.

Lassen Sie einen Saugling niemals unbeaufsichtigt mit dem Messstab liegen.

Messen Sie die Lange eines Sauglings ausschlieBlich auf Unterlagen, von denen der Saug-
ling nicht herunterfallen kann.

Lassen Sie Wartungen und Reparaturen ausschlieBlich durch den seca Service oder einen
autorisierten Servicepartner durchflhren.

2. VERWENDUNGSZWECK

Das Langenmessgerat kommt entsprechend den nationalen Vorschriften hauptsachlich in Krankenhéu-
sern, Arztpraxen und stationdren Pflegeeinrichtungen zum Einsatz. Das Langenmessgerat dient der
konventionellen GréBenbestimmung, der friihzeitigen Erkennung von Wachstumsstérungen und unter-
stUtzt den behandelnden Arzt bei der Erstellung einer Diagnose oder der Therapieentscheidung. Zur
Erstellung einer genauen Diagnose missen jedoch neben der GréBenerfassung noch weitere gezielte
Untersuchungen durch den Arzt veranlasst und deren Ergebnisse berticksichtigt werden.

3. KENNZEICHEN AM GERAT
Text/Symbol

EE Gebrauchsanweisung beachten

Gerét ist konform mit Richtlinien der EU
C E 0123 0123: Benannte Stelle Medizinprodukte: TUV Siid Product Service
UK Gerat ist konform mit Richtlinien des Vereinigten Konigreiches
Cn XXXX xxxx: Benannte Stelle Medizinprodukt des Vereinigten Kénigreiches
Importeur/Reprasentant im Vereinigten Konigreich:

@ seca Ltd
40 Barn Street
B5 5QB Birmingham

United Kingdom
Importeur/Reprasentant in der Schweiz:
@ seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

vV VvVVvVYYy

Bedeutung

[cr [ree]

M D Medizinprodukt geméaB Verordnung (EU) 2017/745

Das Gerat erfllllt die regulatorischen Anforderungen der GOST R-Zertifizierung
(Russland)

E Gerét nicht im Hausmdill entsorgen

4. REINIGUNG UND DESINFEKTION

ACHTUNG!
Gerateschaden

» Verwenden Sie ausschieBlich Desinfektionsmittel, die fir empfindliche Oberflachen geeig-
net sind (z. B. Wirkstoffe mit 70 % Isopropanolalkohol).

» Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
» Verwenden Sie keine organischen Losungsmittel (z. B. Spiritus oder Benzin).
» Reinigen Sie das Gerét:

— Feuchten Sie bei Bedarf ein weiches Tuch mit einer milden Seifenlauge an und wischen Sie
das Geréat damit ab.

» Desinfizieren Sie das Gerat:

Bei Bedarf
* Teleskopelemente des Langenmessstabes
e Fersenanschlag (falls vorhanden)

Vor und nach jeder Messung

Kopfschieber mit Messzunge

5. FUNKTIONSKONTROLLE
» Fuhren Sie vor jeder Anwendung eine Funktionskontrolle durch:
e Sichtprifung auf mechanische Beschadigung
e Sicht- und Funktionsprifung aller beweglichen Teile
* Funktionsprifung der Bedienelemente
VORSICHT!
Patientengefdhrdung
» Wenn Sie bei der Funktionskontrolle Fehler oder Abweichungen feststellen, diirfen Sie das

Gerat nicht verwenden. Lassen Sie das Gerat durch den seca Service oder einen autori-
sierten Servicepartner reparieren.

6. WAS TUN WENN...
» ... die Messung keine plausible KérpergréBe ergibt?
* Messergebnis falsch abgelesen
— Korrekte Ablesekante fiir aktuellen Messbereich verwenden
— Nachkommastellen fiir aktuellen Messbereich in korrekter Leserichtung ablesen
e Falsche Position/Korperhaltung des Patienten
— Position/Kérperhaltung des Patienten korrigieren
® Messstab falsch an Saulenwaage montiert
— Messstab korrekt montieren

C e English D
1. SAFETY INFORMATION

CAUTION!
Patient hazard, damage to device

Please observe the information in these Instructions for Use.

Keep the Instructions for Use in a safe place. These instructions for use are part of the
device and must be readily available.

Use the supplied assembly material only.

Fold the measuring flap away after measuring height.

Never leave a baby lying unsupervised with the measuring rod.

Only measure a baby’s length on surfaces from which the baby cannot fall.

VVYyVYyVYVY VY

Have servicing and repairs carried out exclusively by seca service or an authorized service
partner.
2. INTENDED USE

The measuring rod is used primarily in hospitals, medical practices and inpatient care facilities in accor-
dance with national regulations. The measuring rod is for conventional determination of height and early
detection of growth disorders; it also assists the physician supervising treatment in making a diagnosis

or deciding on a course of treatment. To make an accurate diagnosis, however, other specific examina-
tions have to be ordered by the physician and their results taken into account, in addition to determining
a height value.

3. MARKINGS ON THE DEVICE
Text/Symbol

gﬂ Follow Instructions for Use

C Device complies with EU directives
E 0123 0123: Notified body medical products: TUV Siid Product Service

Meaning

Text/Symbol Meaning
UK Device complies with United Kingdom directives
CA xxxx xxxx: Notified Body for Medical Devices of the United Kingdom

Importer/representative in the United Kingdom:

@ seca Ltd
40 Bamn Street

B5 5QB Birmingham
United Kingdom
Importer/representative in Switzerland:
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2
CH-4153 REINACH

[cH [Ree]

M D Medical device in accordance with Regulation (EU) 2017/745

The device meets the regulatory requirements of GOST R certification (Russia)

ﬁ Do not dispose of with household waste

4. CLEANING AND DISINFECTING
A ATTENTION!
Damage to device
P Use only disinfectants suitable for sensitive surfaces (e.g. active ingredients including 70 %
isopropanol).
» Do not use caustic or abrasive detergents.
» Do not use organic solvents (e.g. white spirit or benzine).
» Clean the device:

— If required, use a soft cloth dampened with mild soapsuds to wipe over the device.
P Disinfect the device:

Before and after every

As required
measurement

* Telescopic elements of the measuring rod

Head slide and measuring flap « Heel stop (if applicable)

5. FUNCTION CHECK
» Perform a function check prior to each operation:
 Visual inspection for mechanical damage
 Visual and function inspection of all movable parts
* Function check of the control elements
CAUTION!
Patient hazard

P If you notice any faults or deviations during the function check, do not use the device. Have
the device repaired by seca service or an authorized service partner.

6. WHATDOIDOIF ...
» ... measurement does not return a plausible height?
* Measurement result read off incorrectly
— Use the correct edge for the measuring range currently in use
— Read off the decimal places for the current measuring range in the correct direction
* Incorrect position/posture of patient
— Correct the position/posture of the patient
* Measuring rod mounted incorrectly on column scale
— Mount the measuring rod correctly

C ¢ Francais D
1. CONSIGNES DE SECURITE

PRUDENCE!
Mise en danger du patient, dommages matériels

Respectez les consignes du présent manuel de I'utilisateur.

Conservez précieusement le manuel de I'utilisateur. Ce manuel de |'utilisateur fait partie de
|'appareil et doit toujours étre a portée de main.

Utilisez exclusivement le matériel de montage fourni.
Rabattez la languette vers le bas une fois la mesure effectuée.
Ne laissez jamais un nourrisson sans surveillance sur la toise.

Mesurez la taille des nourrissons exclusivement sur des supports dont ils ne peuvent pas
tomber.

vV VYVVVYYVY VY

Les entretiens et réparations doivent étre exclusivement confiés au S.A.V. seca ou a un
partenaire S.A.V. autorisé
2. DOMAINE D’UTILISATION

Ce systeme de mesure de la taille est utilisé principalement dans les hopitaux, les cabinets médicaux et
les centres de soins hospitaliers, conformément aux directives nationales en vigueur. Ce systeme de
mesure de la taille permet de déterminer la taille du patient de maniere conventionnelle, de reconnaitre
rapidement les troubles de croissance et d'aider le médecin traitant a établir un diagnostic et a décider
d'une thérapie. Pour établir un diagnostic précis, le médecin traitant doit néanmoins décider, en com-
plément de la mesure de la taille, d'examens ciblés supplémentaires, dont les résultats devront étre pris
en compte.

3. SYMBOLES SUR L'APPAREIL
Texte/symbole

E[E Respecter le manuel de I'utilisateur
L'appareil est conforme aux directives UE
C € 0123: organisme désigné pour les produits médicaux :
0123 1 T(v Std Product Service
UK L'appareil est conforme aux directives du Royaume-Uni
CA xxxx Xxxx : organisme désigné pour les dispositifs médicaux du Royaume-Uni
Importateur/représentant au Royaume-Uni :

@ seca Ltd
40 Barn Street

Signification

B5 5QB Birmingham
United Kingdom
Importateur/représentant en Suisse :
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2
CH-4153 REINACH

[ cH |Ree]

M D Dispositif médical conformément au réglement (UE) 2017/745

L'appareil répond aux exigences réglementaires de la certification GOST R
ar (Russie)

ﬁ Ne pas éliminer avec les ordures ménagéres

4. NETTOYAGE ET DESINFECTION
ATTENTION!
Dommages matériels
P Utilisez uniquement des désinfectants adaptés aux surfaces délicates (par ex. solutions &

70 % d’isopropanol).
> N'utilisez pas de nettoyants puissants ou abrasifs.

» N'utilisez pas de solvants organiques (par ex. alcool & briler ou essence).

» Nettoyez I'appareil :

— Aubesoin, essuyez I'appareil avec un chiffon doux humecté de solution savonneuse douce.

» Désinfectez I'appareil :

Si nécessaire
e Eléments télescopiques de la toise de mesure
¢ Butée de talon (si applicable)

5. CONTROLE FONCTIONNEL
» Effectuez un contréle fonctionnel de I'appareil avant chaque utilisation :

* Contrble visuel pour exclure toute détérioration mécanique
* Controle visuel et fonctionnel de toutes les pieces mobiles
e Controle fonctionnel des éléments de commande

PRUDENCE'!
Mise en danger du patient

Avant et aprés chaque mesure

Curseur et languette de mesure

P Si vous constatez des défauts ou des écarts de qualité lors du contréle fonctionnel, il est
interdit d'utiliser I'appareil. Envoyez I'appareil a réparer au S.A.V. seca ou a un partenaire
S.AV. agréé.

6. QUE FAIRE SI...
» ....la mesure ne donne pas un résultat plausible ?
e Erreur de lecture du résultat
— Utiliser la ligne de lecture correspondant a la plage de mesure actuelle
— Veiller a lire correctement les décimales pour la plage de mesure actuelle
* Position/posture du patient incorrecte
—  Corriger la position/posture du patient
¢ Toise mal montée sur la balance a colonne
— Monter la toise correctement

C e Espafiol ¢ D
1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

{PRECAUCION!
Riesgo para el paciente, dafos en el aparato

Tenga en cuenta las indicaciones de estas instrucciones de uso.

Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso. Estas instrucciones de uso forman
parte del aparato y deben estar disponibles en todo momento.

Utilice exclusivamente el material de montaje suministrado.
Después de la medicion de longitud, abata la lengtieta de medicion.
Nunca deje un bebé no vigilado con el metro.

Mida la longitud de un bebé exclusivamente sobre bases de las cuales el bebé no pueda
caerse.

vV VVVYYVY VY

Los trabajos de mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados unicamente por el
Servicio técnico seca o un equipo de servicio autorizado.

2. USO PREVISTO

El aparato de medicion de la longitud se utiliza conforme a las normas nacionales principalmente en
hospitales, consultas médicas y centros de cuidado estacionarios. El aparato de medicion de la longitud
sirve para la determinacion de la estatura convencional, la deteccion temprana de trastornos de creci-
miento y ayuda al médico tratante a elaborar un diagndstico o decidir un tratamiento. Para elaborar un
diagndstico exacto, ademas de calcular la estatura, el médico responsable del tratamiento debe realizar
mas estudios sistematicos y tener en cuenta sus resultados.

3. INDICACIONES EN EL APARATO

Texto/simbolo Significado
[E Tener en cuenta las instrucciones de uso
El aparato cumple las directivas de la UE
C E 0123 0123: oficina de productos sanitarios mencionada: TUV Stid Product Service
UK El aparato cumple las directivas del Reino Unido
cn XXXX xxxx: Organismo de productos sanitarios notificado del Reino Unido

Importador/Representante en el Reino Unido:
@ seca Ltd
40 Barn Street
B5 5QB Birmingham
United Kingdom
Importador/Representante en Suiza:
@ seca ag (schweiz)
Medizinische Waagen und Messsysteme

Schénmatt Str. 2
CH-4153 REINACH

[ cn [Ree]

M D Producto sanitario conforme al reglamento (UE) 2017/745

El aparato cumple los requisitos de regulacion del certificado GOST R (Rusia))

ﬁ No eliminar con la basura doméstica

4. LIMPIEZA Y DESINFECCION
iATENCION!
Danos en el aparato
P Utilice exclusivamente desinfectantes que sean apropiados para superficies sensibles
(. €j. Principios activos con 70 % de alcohol isopropilo).

» No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

» No utilice disolventes organicos (p. €j., alcohol o gasolina).
» Limpie el aparato:

— En caso necesario, humedezca un pafio suave con una lejia jabonosa y limpie con ello el
aparato.

» Desinfecte el aparato:

Antes y después de cada
medicién

Corredera para la cabeza con
lengUeta de medicion

En caso necesario

¢ Elementos telescopicos del metro de longitudes
¢ tope para los talones (si hubiera)

5. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

» Realice un control del funcionamiento antes de cada aplicacion:
e Comprobacion visual en cuanto a dafios mecanicos
® Control visual y del funcionamiento de todas las piezas méviles
e Control del funcionamiento de los elementos de manejo

ﬁ iPRECAUCION!
Riesgo para el paciente
P Si detecta fallos o desviaciones en el control del funcionamiento, no debe seguir utilizando

el aparato. Haga reparar el aparato por el servicio técnico seca o un servicio posventa
autorizado.

6. QUE HACER CUANDO...
» ;...la medicion no indica una estatura plausible?
o | ectura errénea del resultado de la medicion
— Utilizar el canto de lectura correcto para el margen de medicion actual

— Leer correctamente las décimas del actual margen de medicion en la direccion de lectura
correcta

® Posicion / postura incorrecta del paciente
— Corregir la posicién / postura del paciente

¢ Montaje incorrecto del metro en la columna de la bascula
— Montar el metro de forma correcta

C e ltaliano D)

1. INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

CAUTELA!
Pericolo per il paziente, danni all'apparecchio

Rispettare le indicazioni contenute in queste istruzioni per I'uso.

Conservare con cura le presenti istruzioni per I'uso. Queste istruzioni per I'uso sono parte
integrante dell'apparecchio e devono essere sempre disponibili.

Utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio fornito in dotazione.

Non lasciare mai un neonato incustodito con I'asta di misura.

Per misurare la statura appoggiare un neonato esclusivamente sulla superficie di
appoggio, dalla quale il neonato non pud cadere.

Fare eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo dal servizio di assistenza seca o
da un partner di assistenza autorizzato

2. DESTINAZIONE D’USO

L altimetro viene impiegato principalmente negli ospedali, in ambulatori medici e in istituzioni di cura con
ricovero in conformita alle norme nazionali. L’altimetro serve alla determinazione tradizionale dell’altezza
nonché a individuare precocemente problemi di crescita e aiuta il medico curante a formulare una dia-
gnosi o a prendere una decisione sulla terapia. Per formulare una diagnosi corretta, oltre alla rilevazione
dell’altezza, il medico deve prescrivere ulteriori accertamenti mirati e tenere in considerazione i loro risul-
tati.

3. INDICAZIONI SULL'APPARECCHIO
Testo/Simbolo

[E Rispettare le istruzioni per I'uso

L’apparecchio & conforme alle direttive UE
C E 0123 0123: ente notificato prodotti medicali: TUV Stid Product Service
UK L"apparecchio & conforme alle direttive del Regno Unito
CA xxxx xxxx: Organismo notificato dispositivi medici del Regno Unito
Importatore/rappresentante nel Regno Unito:
@ seca Ltd
40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom
@ Importatore/rappresentante in Svizzera:

>
>
>
» Dopo la misurazione della statura richiudere la linguetta di misurazione.
>
>
>

Significato

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

| cH |Ree]

M D Dispositivo medico conforme al Regolamento (UE) 2017/745

L'apparecchio soddisfa i requisiti di certificazione dello standard GOST R

@ (Russia)

ﬁ Non smaltire I'apparecchio nei rifiuti domestici

4. PULIZIA E DISINFEZIONE
A ATTENZIONE!
Danni all'apparecchio
P Utilizzare esclusivamente disinfettanti specificatamente indicati per superfici delicate (ad es.
principi attivi con alcol isopropilico al 70 %).
» Non utilizzare detergenti abrasivi o forti.
» Non utilizzare solventi organici (ad es. alcol o benzina).

» Pulire I'apparecchio:

— Pulire secondo necessita le superfici dell’apparecchio con un panno morbido, inumidito con
acqua e sapone delicato.

» Disinfettare I'apparecchio:

Prima e dopo ciascuna
misurazione
Cursore testa con linguetta di
misurazione

Alloccorrenza

¢ Elementi telescopici dell'altimetro
e Arresto per talloni (se presente)

5. CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO
» Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo del funzionamento:
e |spezione visiva di danni meccanici
® |spezione visiva e controllo del funzionamento di tutte le parti mobili
e Controllo del funzionamento degli elementi di comando
CAUTELA!
Pericolo per il paziente

» Qualora durante il controllo del funzionamento si riscontrassero guasti o anomalie, non
utilizzare piu I'apparecchio. Fare riparare |'apparecchio dal servizio di assistenza seca o da
un partner di assistenza autorizzato.

6. COSA FARE, SE...
» ... la misurazione non produce una statura plausibile?
e Errore nella lettura del risultato di misura
— Utilizzare il bordo di lettura corretto per il campo di misura attuale

— Leggere le posizioni dopo la virgola nel campo di misura attuale nella sequenza di lettura
corretta

e Posizione/postura errata del paziente
— Correggere la posizione/postura del paziente

* Montaggio errato dell’asta di misura sulla bilancia a colonna
— Montare correttamente I'asta di misura

C e Dansk ¢ D)

1. SIKKERHEDSHENVISNINGER

FORSIGTIG!
Fare for patienter, skade pa apparatet

Overhold henvisningerne i denne brugsanvisning.

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Denne brugsanvisning herer til apparatet og skal
altid veere til radighed.

Anvend udelukkende det vedlagte monteringsmateriale.

Klap malelinealen ind efter hejdemalingen.

Lad aldrig et speedbarn ligge med malepinden uden opsyn.

Mal altid spaedbarnets leengde pa et underlag, hvorfra speedbarnet ikke kan falde ned.

VVVYVYYVY VY

Vedligeholdelse og reparation ma udelukkende udferes af seca Service eller en autoriseret
servicepartner

2. ANVENDELSESFORMAL

Hoejdemaleren finder overvejende anvendelse pa sygehuse, i leegepraksisser og stationaere
plejeinstitutioner i overensstemmelse med de nationale forskrifter. Hejdemaleren tiener til konventionel
storrelsesbestemmelse, tidlig konstatering af veekstforstyrrelser og understotter den behandlende leege
ved diagnosticering eller terapivalg. For at stille en preecis diagnose skal lsegen dog, foruden maling af
leengden, foranledige yderligere mélrettede undersogelser, hvis resultater der skal tages hensyn til.
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3. MZRKNINGER PA APPARATET
Tekst/symbol

[13]
C E 0123
UK

CA xxxx

®

®

[ ot |Ree]

Betydning

Se brugsanvisningen

Apparatet er i overensstemmelse med geeldende EU-direktiver
0123 Bemyndiget organ medicinprodukter: TUV Stid Product Service

Apparatet er i overensstemmelse med gaeldende retningslinjer i Det Forenede
Kongerige (UK)
xxxx: Bemyndiget organ for medicinsk udstyr i Det Forenede Kongerige (UK)

Importer/repreesentant i De Forenede Kongerige (UK):
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Importer/repreesentant i Schweiz:

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

Medicinsk udstyr iht. forordning (EU) 2017/745

Apparatet opfylder de regulatoriske krav iht. GOST-R-certificeringen (Rusland)

Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet

4. RENGQRING OG DESINFICERING

c BEMZERK!

Skade pa apparatet

» Anvend kun desinfektionsmidler, der er egnet til sarte overflader (f.eks. midler med 70 %
isopropylalkohol).

» Undlad at bruge skarpe eller skurende rengeringsmidler.
» Undlad at bruge organiske oplesningsmidler (f.eks. spiritus eller benzin).
» Renger apparatet:

— Fugt om nedvendigt en bled klud med en mild seebeoplesning, og ter apparatet af med
kluden.

» Desinficer apparatet:

For og efter hver maling Om ngdvendigt
¢ Hgjdemalepindens teleskopdele

® Hael-stopanslag (hvis det findes)

Maletunge med malelineal

5. FUNKTIONSKONTROL
»  Gennemfoer en funktionskontrol inden enhver brug:
e \iisuel kontrol for mekanisk beskadigelse
 \isuel kontrol og funktionstest af alle beveegelige dele
e Funktionstest af betjeningselementerne
FORSIGTIG!
Fare for patienter

» Hvis du konstaterer fejl eller afvigelser under funktionskontrollen, ma du ikke anvende
apparatet. Fa apparatet repareret af seca service eller af en autoriseret servicepartner.

6. HVAD SKAL MAN GORE, HVIS ...
» ... malingen af kropshejden er usandsynlig?
* Maleresultat aflaest forkert
- Anvend den korrekte aflaesningskant for det aktuelle maleomrade
- Aflees tal efter kommaet for det aktuelle maleomrade i den korrekte leeseretning
e Forkert position/kropsholdning hos patienten
— Korriger patientens position/kropsholdning
* Malepind forkert monteret pa sejleveegten
- Monter méalepinden korrekt

( e Svenska ¢ )
1. SAKERHETSFORESKRIFTER

ﬁ FORSIKTIGT!

Risk for patienter, apparatskador

» Folj instruktionerna i den har bruksanvisningen.

» Forvara bruksanvisningen omsorgsfullt. Bruksanvisningen ar en del av apparaturen och
maste alltid finnas tillganglig.

Anvénd enbart det medfdljande monteringsmaterialet.

Fall in mattungan efter langdmatningen.

L&t aldrig ett spadbarn ligga utan tillsyn med matstaven.

Mét ett spadbarns langd enbart pa underlag som barnet inte kan falla ned frén.

L&t enbart seca-Service eller en auktoriserad aterforséljare utféra underhall och reparationer.

2. AVSETT ANDAMAL

Langdmatningsapparaten &r avsedd att anvandas i enlighet med nationella bestdmmelser vid i forsta
hand sjukhus, lakarmottagningar och vardinréttningar. LAngdmétningsapparaten anvands for konventio-
nell langdbestadmning och for att i god tid kunna upptécka tillvéxtstérningar. Den hjdlper den behand-
lande lakaren att utarbeta diagnoser och besluta om behandlingar. Fér att en noggrann diagnos ska
kunna stéllas méste lakaren dock férutom att bestamma langden ocksa foreta ytterligare malinriktade
undersdkningar och ta hansyn till deras resultat.

3. MARKNINGAR PA APPARATEN
Text/Symbol

[13]
C E 0123
UK

CA xxxx

®

®

o [ReP)
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Innebérd

Folj bruksanvisningen

Apparaten Sverensstammer med EU-direktiven
0123: Angivet organ medicintekniska produkter: TUV Siid Product Service

Apparaten dverensstdmmer med direktiven i Storbritannien.
xxxx: Ackrediterat provningsorgan fér medicintekniska produkter i Storbritannien

Importdr/representant i Storbritannien:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Importdr/representant i Schweiz:

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

Medicinteknisk produkt enligt EU-férordning 2017/745

Apparaten uppfyller reglementerade krav for GOST-R-certifiering (Ryssland)

Apparaten far inte omhandertas som hushéllsavfall

4. RENGORING OCH DESINFEKTION

c VARNING!

Apparatskador

» Anvand enbart desinfektionsmedel,som &r lampliga for kansliga ytor (verksam substans
t.ex. 70 % isopropanol).

» Anvand inga skarpa eller repande rengdringsmedel.

seca 207 / seca 220 / seca 222 / seca 223 / seca 224 / seca 430 ¢ 3/4

» Anvand inga organiska losningsmedel (t.ex. sprit eller bensin).
» Rengdr apparaten:

- Fukta vid behov en mjuk trasa med mild tvallésning och torka av apparaten med den.
» Desinficera apparaten:

Vid behov

e | dngdmatstavens teleskopelement
* Halanslag (om sédant finns)

Fore och efter varje métning

Huvudskjutarm med méttunga

5. FUNKTIONSKONTROLL
» Genomfor en funktionskontroll fore varje anvandning:
o Visuell kontroll av mekaniska skador
 Visuell kontroll och funktionskontroll av alla rérliga delar
o Funktionskontroll av mandverorganen
FORSIKTIGT!
Risk fér patienten

» Om du upptacker fel eller avikelser vid funktionskontrollen far du inte anvéanda apparaten.
L&t seca service eller en auktoriserad servicepartner reparera apparaten.

6. VAD GOR JAG NAR...
» ....méatningen inte visar ndgon rimlig kroppslangd?
* Métresultatet fel avlast
— Anvand ratt aviasningskant for det aktuella matomrédet
- Avlas decimalerna for det aktuella matomradet i rétt aviasningsriktning
o Fel lage/kroppsstalining hos patienten
— Korrigera patientens lage/kroppsstalining
* Matstaven felaktigt monterad pa pelarvagen
— Montera métstaven réatt

C * Norsk e D

1. SIKKERHETSINSTRUKSER

c FORSIKTIG!

Fare for pasienten, skader pa apparat

» Folg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

P Ta godt vare pa bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen er en del av apparatet og ma
veere tilgjengelig til enhver tid.

Bruk kun det monteringsmateriellet som fulgte med i leveringen.

Vipp ned méletungen etter lengdemalingen.

La aldri et spedbarn ligge med mélestaven uten tilsyn.

Mal spedbarnets lengde utelukkende pé underlag, som spedbarnet ikke kan falle ned fra.

\AA A A A 4

Searg for at vedlikehold og reparasjoner bare utferes av seca-service eller autorisert service-
partner.

2. BRUKSFORMAL

Heydemaleren brukes i hovedsak i samsvar med nasjonale forskrifter i sykehus, legepraksiser og stas-
joneere pleieinstitusjoner. Hoydemaleren tjener til konvensjonell maling av kroppsheyden, tidlig konstate-
ring av vekstforstyrrelser og den stetter den behandlende legen nér vedkommende skal gi en diagnose
eller avgjere behandlingsméten. For & kunne gi en neyaktig diagnose mé imidlertid legen iverksette
andre malrettede undersokelser i tillegg til maling av heyden, samt ta resultatene av disse med i vurde-
ringen.

3. MERKING PA APPARATET
Tekst/symbol

[13]
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Betydning

Felg bruksanvisningen

Apparatet samsvarer med EU-direktivene
0123: Angitt organisasjon medisinske produkter: TUV Siid Product Service

Apparatet samsvarer med direktivene i Det forente kongeriket
xxxx: Teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr i Det forente kongeriket

Importer/representant i Det forente kongeriket:

@ seca Ltd
40 Barn Street
B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Importer/representant i Sveits:

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

®

[cn [ree]

Medisinsk utstyr iht. forordning (EU) 2017/745

Apparatet oppfyller de regulatoriske krav fra GOST R-sertifisering (Russland)

Ikke kast det i husholdningsavfallet

4. RENGJQRING OG DESINFEKSJON

A OBS!

Skader pa apparat

» Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler, som er egnet for emfintlige overflater (f. eks. virke-
stoffer med 70 % isopropanol).

P Ikke bruk skarpe eller skurende rengjeringsmidler.
P Ikke bruk organiske lesemidler (f. eks. sprit eller bensin).
» Rengjor apparatet:

- Fukt ved behov en myk klut med mildt s&pevann og terk av apparatet med denne.
» Desinfiser apparatet:

Ved behov

* Teleskopelementer til méalestaven for hoyde
® Anlegg for hael (hvis det finnes)

For og etter hver maling

Glidestykke med maletunge

5. FUNKSJONSKONTROLL

» En funksjonskontroll mé& gjennomferes fer hver anvendelse:
 Visuell kontroll for mekaniske skader
 Visuell og- funksjonskontroll av alle bevegelige deler
* Funksjonskontroll av betjeningselementene

FORSIKTIG!
Fare for pasienten

P Hvis du konstaterer feil eller avvik under funksjonskontrollen, méa du ikke bruke apparatet.
La seca service eller en autorisert servicepartner reparere apparatet.

6. HVA MA GJORES HVIS...
» ....malingen ikke viser en plausibel kroppssterrelse?
* Maleresultat er avlest feil
- Bruk korrekt avlesingskant for det aktuelle maleomradet
- Auvles sifrene etter kommaet for det aktuelle maleomradet i korrekt leseretning
o Pasienten har feil stilling/kroppsholdning
— Juster pasientens stilling/kroppsholdning
o Méalestav montert feil pa seylevekten
- Monter malestav korrekt

C e Suomi * D

Sailyta kayttdohje huolellisesti. Kayttdohje on tarkeé osa laitetta ja sen on oltava aina kay-
tettavissa.

Kéayta ainoastaan laitteen mukana toimitettua asennusmateriaalia.

Kaanna mittauskieleke siséan pituusmittauksen jalkeen.

Ala koskaan jata vauvaa makaamaan mittasauvan viereen iiman valvontaa.
Mittaa vauvan pituus vain alustalla, jolta vauva ei voi pudota.

vVvyvyvVyVYy VvV

Jéaté huoltoty6t ja korjaukset aina seca-palvelun tai valtuutetun huoltopisteen tehtéviksi.

2. KAYTTOTARKOITUS

Pituusmittaa kaytetdan kansallisten mééardysten edellyttdmallé tavalla 18hinna sairaaloissa, ladkareiden
vastaanotoilla ja hoitolaitoksissa. Pituusmitta on tarkoitettu tavanomaiseen pituuden mittaukseen seka
kasvuhairiiden tunnistamiseen, ja se tukee hoitavaa la8kéria diagnoosin méadrittdmisessa ja hoitotavan
valinnassa. Tarkan diagnoosin maérittdmiseksi [adkéarin on kuitenkin suoritettava pituuden mittauksen
liséksi muitakin tutkimuksia ja huomioitava niiden tulokset.

3. LAITTEESSA OLEVAT MERKINNAT
Merkitys

Teksti/symboli

Noudata kayttdohjetta

Laite vastaa EU-direktiiveja .
C o123 | 0123: Iimoaitettu laitos laakintalaitteille: TUV Std Product Service
UK Laite on Yhdistyneen kuningaskunnan séanndsten mukainen
CA xxxx xxxx: Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettu laitos lagkintalaitteille

Maahantuoja/edustaja Yhdistyneessa kuningaskunnassa:

@ seca Ltd
40 Barn Street
B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Maahantuoja/edustaja Sveitsissa:

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

Asetuksen (EU) 2017/745 mukainen l88kintalaite

Laite tayttaa GOST-R-sertifointisaédnnokset (Venéja)

Ei saa héavittaa kotitalousjatteen mukana

4. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

HUOMIO!
Laitevauriot

P Kayta vain sellaisia desinfiointiaineita, jotka soveltuvat aroille pinnoille (vaikuttava aine esim.
70 % isopropanolialkoholi).

» Ala kayta voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

» Ala kéyta orgaanisia liuottimia (esim. sprii tai bensiini).
» Puhdista laite:

— Kostuta tarvittaessa pehme lina mietoon saippualiuokseen ja pyyhi laite silla.
» Desinfioi laite:

Tarvittaessa

e Mittasauvan teleskooppielementit
e Jalkalista (mikali olemassa)

Aina ennen ja jdlkeen mittausta

P&ankohdistin ja mittauskieleke

5. TOIMINTATARKASTUS
P Suorita toimintatarkastus ennen jokaista kayttokertaa:
¢ Mekaanisten vaurioiden silmamaaréinen tarkastus
e Kaikkien likkuvien osien silméméaarainen ja toimintatarkastus
¢ Hallintaelementtien toimintatarkastus
VARO!
Potilaan turvallisuuden vaarantaminen

» Mikali toimintatarkastuksen yhteydessé havaitaan virheité tai poikkeavuuksia, laitetta ei saa
kayttaa. Toimita laite korjattavaksi seca-huoltoon tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

6. MITA TEHDA, JOS...
» ... mittaustulos ei ole uskottava?
* Mittaustulos on luettu vaérin
— Kéyta mittausaluetta vastaavaa oikeaa mittareunaa
— Lue mittausalueen desimaaliluvut oikeaan suuntaan
® Potilaan sijainti/asento vaara
— Korjaa potilaan sijainti/asento
¢ Mittasauva asennettu vaarin pylvasvaakaan
— Asenna mittasauva oikein

( ¢ Nederlands ¢ )
1. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

c VOORZICHTIG!

Gevaar voor de patiént, Schade van het apparaat

Neem de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht.

Bewaar de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig. Deze gebruiksaanwijzing is bestanddeel van
het apparaat en moet te allen tijde beschikbaar zijn.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde montagemateriaal.
Klap de meettong na de lengtemeting in.
Laat een zuigeling nooit zonder toezicht met de meetlat liggen.

Meet de lengte van een zuigeling uitsluitend op een onderlaag waarvan de zuigeling niet af
kan vallen.

vV VVVYYVY VY

Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door de seca-service of een geautoriseerde ser-
vicepartner uitvoeren.
2. TOEPASSINGSDOEL

De lengtemeter wordt overeenkomstig de nationale voorschriften hoofdzakelijk gebruikt in ziekenhuizen,
artspraktijken en stationaire zorginstellingen. De lengtemeter is bestemd voor de conventionele grootte-
bepaling, de vroegtijdige herkenning van groeistoringen en ondersteunen van de behandelende arts bij
het maken van een diagnose of de behandelingsbeslissing. Voor het stellen van een nauwkeurige dia-
gnose moeten echter naast de bepaling van de groottebepaling nog andere doelgerichte onderzoeken
door de arts worden gedaan. Met de resultaten van deze onderzoeken moet eveneens rekening worden
gehouden.

3. MARKERINGEN AAN HET APPARAAT
Tekst/Symbool
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Betekenis

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Het apparaat is in overeenstemming met de richtlijnen van de EU
0123: Benoemde instantie medische hulpmiddelen: TUV Siid Product Service

Het apparaat is in overeenstemming met de richtlijinen van het Verenigd Koninkrijk
xxxx: Officiéle instantie medische hulpmiddelen van het Verenigd Koninkrijk

Importeur/vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

1. TURVALLISUUSOHJEET

VARO!
Potilaan turvallisuuden vaarantaminen, laitevaurio

P Noudata tassé kayttdohjeessa annettuja tistoja.

Importeur/vertegenwoordiger in Zwitserland:
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

@ ¥

ﬂ
=

Tekst/Symbool

MD
(&
X

4. REINIGING EN DESINFECTIE

c ATTENTIE!

Schade van het apparaat

Betekenis

Medisch hulpmiddel volgens verordening (EU) 2017/745

Het apparaat voldoet aan de reglementaire eisen van de GOST R-certificering
(Rusland)

Niet met het huisvuil verwijderen

» Gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen, die geschikt zijn voor gevoelige opperviakken (bijv.
Werkzame stoffen met isopropanol 70 %).

» Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
» Gebruik geen organische oplosmiddelen (bijv. spiritus of benzine).
P Reinig het apparaat:

— Bevochtig zo nodig een zachte doek met een mild zeepsopje en neem het apparaat
daarmee af.

» Desinfecteer het apparaat:

Voor en na iedere meting Indien nodig
e Telescoopelement van de meetlat

¢ Hielaanslag (indien aanwezig)

Hoofdschuif met meettong

5. FUNCTIECONTROLE

P> Voer voor iedere toepassing een functiecontrole uit:
 Visuele controle op mechanische beschadiging
 Visuele en functiecontrole van alle beweeglijke dellen
* Functiecontrole van de bedieningselementen

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de patiént

» Wanneer u bij de functiecontrole fouten of afwijkingen vaststelt, mag u het apparaat niet
gebruiken. Laat het apparaat door de seca-service of een geautoriseerde servicepartner
repareren.

6. WAT TE DOEN, WANNEER...

P ... de meting geen aannemelijke lichaamsgrootte oplevert?
* Meetresultaat verkeerd afgelezen
— Correcte afleeskant voor actuele meetbereik gebruiken
— Plaatsen na de komma voor actuele meetbereik in correcte leesrichting aflezen
® Verkeerde positie/lichaamshouding van de patiént
— Positie/lichaamshouding van de patiént corrigeren
* Meetlat verkeerd op de zuilweegschaal gemonteerd
— Meetlat correct monteren

( ¢ Portugués * D

1. INSTRUGOES DE SEGURANGA

CUIDADO!
Perigo para o paciente, danos do aparelho

Observe as indicagdes deste manual de instru¢des de utilizagdo.

Guarde cuidadosamente o manual de instrugdes de utilizagéo. Este manual de instru¢des
de utilizagao faz parte integrante do aparelho e deve estar sempre disponivel.

Utilize exclusivamente o material de montagem fornecido.
Feche a lingueta de medicéo apds a medicéo da altura.
Nunca um lactente sozinho sem vigilancia com a vareta de medic&o.

Meca o comprimento de um lactente exclusivamente sobre uma base da qual este nao
possa cair.

Os trabalhos de manutengéo e reparagao devem ser executados apenas pelo servico
técnico da seca ou por um servigo de pds-venda autorizado.

2. FINALIDADE DE UTILIZAGAO

O aparelho de medicéo da altura destina-se ao uso em conformidade com as regulamentagdes nacio-
nais, principalmente em hospitais, consultérios médicos e instalagdes de cuidado de pacientes interna-
dos. O aparelho de medicao da altura serve a determinagao da altura convencional, a detecgao
antecipada de disturbios de crescimento e para apoiar o médico responsavel na elaboragdo de um dia-
gndstico ou na decisao terapéutica. Para a elaboragdo de um diagndstico exato, além do registro do
valor da altura, é necessario que o médico mande realizar exames especificos, devendo ser conside-
rados os resultados destes.

3. INDICADORES NO APARELHO

Texto/Simbolo
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Significado

Respeitar o manual de instrucdes de utilizagcédo

O aparelho estéa em conformidade com as Diretivas da UE

0123: organismo notificado para dispositivos médicos:

TUV Siid Product Service

O aparelho estd em conformidade com as Diretivas da Reino Unido
xxxx: Organismo notificado para dispositivos médicos do Reino Unido

Importador/representante no Reino Unido:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Importador/representante na Suiga:
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schoénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

Dispositivo médico conforme o Regulamento (UE) 2017/745

O aparelho cumpre os requisitos regulamentares da certificacédo de GOST-R
(Russia)

N&o colocar no lixo doméstico

4. LIMPEZA E DESINFECGAO

c ATENCAO!

Danos do aparelho

P Utilize exclusivamente desinfetantes adequados para superficies sensiveis (p. ex.
substancias ativas com 70 % alcool isopropilico).

» N&o utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
P Nao utilize solventes organicos (p. ex. dlcool ou benzina).
» Limpe o aparelho:

— Senecessario, umedega um pano macio com agua de sabao suave e limpe o aparelho com
ele.

» Desinfete o aparelho:

Antes e depois de cada

A Se necessario
medicao

* Elementos telescopicos da escala de medigéo do
comprimento
e Encosto dos calcanhares (se existente)

Corrediga superior com lingueta
de medicéao

5. CONTROLO DO FUNCIONAMENTO
» Antes de cada utilizagdo efetue um controle do funcionamento:
e Exame visual para detecgdo de danos mecanicos
e Controle visual e verificagao do funcionamento de todas as partes moveis
e Verificagdo do funcionamento dos elementos de comando
CUIDADO!
Perigo para o paciente
» Se, durante o controle de funcionamento, detectar erros ou desvios, néo deve utilizar o

aparelho. Mande reparar o aparelho pelo servigo técnico da seca ou por um servigo de
poés-venda autorizado.

6. O QUE FAZER QUANDO...
» ... A medigao ndo der uma estatura plausivel?
¢ Resultado da medicéo lido incorretamente
— Utilize a aresta de medicao correta para a margem de medi¢ao atual
— Leia as casas decimais para a margem de medigao atual no sentido de leitura correto
e Posicdo/postura erra do paciente
— Corrija a posigéo/postura do paciente
¢ Vareta de medigao montada incorretamente na balanga de coluna
— Monte a vareta de medigao corretamente

C e EAANVIKG © D)
1. Ymodei§eig acpaieiag

A

Mpoocoxn!
Kivéuvog yia tov acBevri, BAABEG CUOKELNG
Tnpeite TIC LTIOBEIEELC OTIC TAPOVCES OdNYIEG XPHONG.

AlaPUAAETE TIPOOEKTIKA TIC 0dNYieg Xprion. Ot odnyieg xpriong aroteAolv avarndoTacTo
KOMPATL TNG CUCKEUNG Kal TTPETEL VA eival TAVTa SIABECIHEG.

XpNOWOTIOIOTE POVO TO CUVNUUEVO LAIKG CLVAPHOASYNONG.

KAeioTe TN yAwooa pétpnong PeTd tn petpnon VYOG,

Mnv agrjvete TOTE BpEPog MAvw ot PARSO PETPNONG XWPIG ETRAEYN.

MeTpriote 10 LPOG TOU BPEDOUG POVO TIAVW OE LTIOCTPWHATA, Artd TA OToia Ogv UMOPEI
Va TIECEL TO BPEPOC.
AVOBEDTE TIC CLUVTNPENCELG KAl TIG ETISIOPBWOEIC ATIOKAEIOTIKA OTO OEPPIG TNG seca I oe
€€0UCI000TNHEVO QVTITPOCWTIO CEPPIG.
2. MNpoPAemopevn xpron

H ouokeur] pETENONG LYPOUC XPNOILOTTIOETAL CUUDWVA HE TIG EBVIKEG TIPOSIAYPADES KUPIWG e
VOOOKOPEIQ, [ATPEID KAl KIVNTEG VOONAEUTIKEG LTINPEEGIES. H cuokewr) PETPNONG LYOUG EELTINPETEL OTO
OLUPBATIKG TIPOCSIOPICHO VPOUG, OTOV EYKALPO EVTOTIONO SIATAPAXWY TNG QVATTTUENG Kal uTtooTNPICel
Tov Bepdmovta laTpd otn Sidyvwon f otnv anddaor Tou OXETIKA e TN Bgparteia. Ma tnv ekrovnon
Sldyvwong akpIBeiag eKTOG amod TNV AMOKTNoN Twv TIHWY VPoLG TIPENEL va AndBouv Loy and Tov
1aTPO KAl MEPATEPW ATOTEAEOHATA EEEIOIKEVPEVWY EEETACEWV.

3. ZnuAvoelg oTn GLOKELN

vV VVVYyYVY VY

Keipevo/
obuBoAo
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Znupaocia

NdBeTe unoOYN TG 0dnyieg xProng

H ouokeur) cuppopdwveTal oTIG 0dnyieg TG EE
c E 0123 0123:; avadepdpevn UMNPEESIa ATPIKWV TTPoidvTwy: TUV Siid Product Service
UK H ouokeur) cuppopdwveTal pe TIG 0dnyieg Tou Hvwpgévou Baaoieiouv
Cn XXXX XXXX: AVahEPOUEVOS OPYAVIOUOS IATPIKWY TIPOIOVTWY Tou Hvwpévou Baoeiou

Elcaywyg€ac/avtimpoowrog oto Hvwpévo Baoihelo:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Elcaywygac/avtimpoowrnog otnv EABetia:

seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

®

®
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4. KaBapiopdg Kat amoAvpavaon

c ZnuavTiko!

BAGPReG cUOKELNG

(2]
=

latpiké mpoidv clpdwva Tov kavoviopo (EE) 2017/745

H ouokeur) avTanokpiveTal OTIC PUBUICTIKEG AMAITACELG TNC LTINPECIAG
ruoronoinong GOST R (Pwoia)

AnayopeVeTAl N ArGoUPCN OTA OIKIAKA arnopEiuaTa

P XPNOIUOTOIEITE ATMOKAEICTIKA ATIOAUPIAVTIKA UECQ, TA OTIOIA £ival KATAAANAQ YA
evaiobnTeq empaveleq (r.x. SpacTIkr} ouaia pe 70 % IOOTIPOTIVAIKT) GAKOOAN).

P ArayopelETaL N XEr0N AXUNEWY 1 ASIQVTIKWY KABAPIOTIKWY UECWV.
P ArayopelETAL N XErON OPYAVIKWY SIGAUTWV (TT.X. OvOTTveELpA ) Bevivn).
» KaBapioTe TN cuokeun:

— Notiote, cOpdwva pe TIC avAyKeg, €va HOACKO TIavi Je TIO oanmouvada Kat CKOUTToTE TN
OUOKELN.

P AMOAUPAVETE TN CUCKEUN:

Mpwv kat peTA amé Kade pétpnon
20pTNG KeEPAAIG pe yAwooa
pETPNONG

Z0udwva Pe TIG avaykeg
® TnAEOKOTIKA OTOIKEID HETPNTH LYPOUG
® AvOOTOAEQC TITEQVWY (EDOCOV LTIAPXKEN

5. EAeyxog Asttoupyiag
» [pwv amé k&Be edpapuoyr, TEAYUATOTIONOTE EVav EAEYXO AETOUPYIag:
o OTITIKOG EAEYXOG VIO UNXAVIKT BAARN
o OTTTIKOG EAEYXOG KAl EAEYXOG AEITOUPYIAG OAWY TWV KIVOUPEVWY OTOIXEIWV
® ‘Eleyxog Aerroupyiag OAWV TwV AEITOUPYIKWY OTOIXEIWV
Mpoooxn!
Kivduvog yia Tov acbeviy

P Edv evrorotolv ohAAUATA ) AMOKNICEIC KATA TOV EAEYXO AEITOLPYIAC, SEV ETUTPEMETAL
TIAEOV N XPHON TNG CUCKELNG. AvaBgéaTe TNV emdldPBwon TNG CUCKELNG OTO CEPRIC TNG
seca I} o€ EE0UCIOSOTNUEVO QVTIMEOCWITO CEPPRIC.
6. Tuikdavete eav...
P ... n pétpnon dev kaTaArEeL oe cupBaTd LPOC;
e EodaApevn avaywworn anoTeAEoUATOG PETPNONG
—  Xprion opBrg akprg avayvwaong yid TO ETIKAIPO AMOTEAECUA UETPNONG
- AvGyvwon apBpwy PETA TO KOPUA Yia TO ETTKAPO OPIO HETPNONG 0T owaoTr) popd
avayvwong
® EodaApgvn B€on/oTaon Tou CWPATOG TOU AcBEVOUG
- A6pbwon BEong/oTAoNG TOU CWHATOC TOU acBevoUs
e Eodaipgvn ouvappoAdynon paBdou petpnong oe (Lyapld oTHANG
—  Opbr} cuvapuoAdynon pAaRooL PETPNONG

C * Polski ¢ D)

1. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Q OSTROZNIE!

Zagrozenie dla pacjenta, uszkodzenie urzadzenia

» Przestrzegaé wskazdwek zawartych w niniejszej instrukciji obstugi.

» Zachowac i starannie przechowywad instrukcje obstugi. Ta instrukcja obstugi jest
integralng czescia urzadzenia i musi by¢ w kazdej chwili dostepna.
» Uzywac wytacznie dostarczonych materiatdw montazowych.
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» Po pomiarze wzrostu ztozy¢ wskazdwke pomiarowa.
| 4

Niemowlecia lezacego na wadze nie wolno nigdy pozostawiac¢ bez opieki z pretem
pomiarowym.

» Wzrost niemowlat mierzy¢ wytacznie na podkiadkach, z ktérych niemowle nie moze sie
zsunggé.

» Konserwagcije i naprawy zlecac¢ wytacznie serwisowi firmy seca albo autoryzowanemu
partnerowi serwisowemu.

2. PRZEZNACZENIE

Wzrostomierz jest wykorzystywany zgodnie z krajowymi przepisami przede wszystkim w szpitalach,
przychodniach lekarskich i stacjonarnych osrodkach opieki. Wzrostomierz stuzy do konwencjonalnego
pomiaru wzrostu i wczesnego rozpoznawania ewentualnych zaburzen wzrostu oraz pomaga lekarzowi
w diagnostyce albo w podejmowaniu decyzji dotyczacych terapii. W celu postawienia doktadnej dia-
gnozy lekarz musi jednak oprécz pomiaru wzrostu zleci¢ wykonanie dodatkowych szczegdtowych
badan i uwzglednic¢ ich wyniki.

3. OZNACZENIA NA URZADZENIU

Tekst/symbol Znaczenie
[E Przestrzegac instrukgji obstugi
Urzadzenie jest zgodne z dyrektywami UE
C E 0123 0123: jednostka do spraw wyrobéw medycznych: TUV Siid Product Service
UK Urzadzenie jest zgodne z dyrektywami Zjednoczonego Krélestwa
Cn XXXX xxxx: Jednostka notyfikowana do spraw wyrobéw medycznych Zjednoczonego

Krélestwa

Importer/przedstawiciel w Zjednoczonym Krdlestwie:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

Importer/przedstawiciel w Szwajcarii:
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

®

®

[on[Rer]

ﬂ

M D Wyréb medyczny zgodny z rozporzadzeniem (UE) 2017/745
(%

4. CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

UWAGA!
Uszkodzenie urzadzenia

Urzadzenie spetnia wymogi certyfikatu GOST R (Rosja)

Nie wyrzucac ze zwyktymi odpadami domowymi

P Uzywac wytacznie $rodkdw dezynfekeyjnych przystosowanych do wrazliwych powierzchni
(np. substancji czynnych o zawarto$ci 70% alkoholu izopropylowego).

» Nie uzywac ostrych ani szorujacych srodkéw czyszczacych.
» Nie uzywac rozpuszczalnikéw organicznych (np. spirytusu lub benzyny).
» Wyczyscic¢ urzadzenie:

— FW raze potrzeby zwilzy¢ migkka szmatke tagodnym tugiem mydlanym i przetrze¢ urzadzenie.

» Zdezynfekowac urzadzenie:

Przed kazdym pomiarem i po
kazdym pomiarze
Suwak z pozycjonerem gtowy i

wskazdwka pomiarowa

5. KONTROLA DZIALANIA
» Przed kazdym uzyciem nalezy skontrolowac¢ dziatanie urzadzenia:
e kontrola wzrokowa pod katem uszkodzeri mechanicznych
e kontrola wzrokowa i kontrola dziatania wszystkich ruchomych czesci
® kontrola dziatania elementéw obstugowych
OSTROZNIE!
Zagrozenie dla pacjenta

W razie potrzeby

* Elementy teleskopowe wzrostomierza
* Pozycjoner piet (jezeli wystepuije)

» Jezeli kontrola dziafania wykaze wady lub nieprawidtowosci, urzadzenia nie wolno uzywac.
Zleci¢ naprawe urzadzenia serwisowi seca albo autoryzowanemu partnerowi serwiso-
wemu.

6. CO ROBIC, JEZELI...
» ... pomiar wzrostu nie daje wiarygodnego wyniku?
¢ Nieprawidtowo odczytany wynik pomiaru
- Uzy¢ prawidiowej krawedzi odczytowej dla aktualnego zakresu pomiaru
— Odczytac cyfry po przecinku aktualnego zakresu pomiaru w poprawnym kierunku
¢ Nieprawidtowa pozycja i/lub postawa ciata pacjenta
— Skorygowacé pozycje i/lub postawe ciata pacjenta
* Dragzek pomiarowy nieprawidtowo zamontowany do wagi kolumnowej
— Prawidtowo zamontowac drazek pomiarowy

( ® Pycckun ® )

1. NPABWUJIA BESOMACHOCTHU
OCTOPOXXHO!
OnacHOCTb AN NaUMEeHTOB, NoBpeXaeHue npuéopa
» Cobniofaiite ykazaHsi B JaHHON MHCTPYKLWW MO SKCTyaTaumm.
>

BepexHO XpaH1Te MHCTPYKLMIO MO aKcrnyaTaumn. [aHHas MHCTPYKLMS Mo SKcryaTaumm
SIBNISIETCA COCTABHOW 4acTbto Npuéopa 1 A0SPKHA MOCTOSHHO VMETHCS B PACMOPSKEHUN.

icnonb3ayiiTe ToNbKO MMEIOLLMIACS B KOMMIIEKTE MOHTaXXHbIA MaTepua.

[Nocne M3MepeHVst POCTa CIOXKUTE VBMEPUTENBHBINA L.

Hw B Koem cnydae He ocTaBnsiiTe pebeHKka nexaTb C POCTOMEPOM 6e3 MPUCMoTpa.
V13mepsiite pocT pebeHka TOSIbKO Ha oropax, C KOTOPbIX OH HE MOXET yracTb.

vVYyVYYVYY

[Mopy4arTe paboTbl MO TEXHUHECKOMY OBCNYXXMBAHWIO 1 PEMOHTY TONIbKO CEPBUCHON
cnyx6e seca Unm asTopr30BaHHOMY CEPBUCHOMY MapTHePY.
2. HA3SHAYEHMUE

PocToMep B COOTBETCTBUM C FOCYAaPCTBEHHBIMI NMPEAMCaHUSIMUN CMONb3YETCst B OCHOBHOM B
GonbHYLAX, BpaiebHbIx kKabyHeTax v CTaLmoHapax ans npectaperbix v UHBanMaoB. POCTOMEP CryXuT
LN 06bIMHOMO OMPEAENEHYISt POCTa C LIENbIO ONPEAENEHNS POCTa 1 3a6N1aroBPEMEHHOIO BbISIBNEHNS
€ro HapyLLeHWIA, a Tak>Ke MOMOraeT NevallieMy Bpady NoCTaBUTb AMarHo3 Unn BelGpaTb Noaxoasilee
nevenmne. OpHaKo, YToBbI MOCTaBUTL TOYHBIA AWarHo3, Hapsgy C onpefeneHem pocTa BpaYy AOSHKEH
TarKe NPOBECTY AOMOSHUTENBHbIE LNeHanpaBeHHbe 06CNEN0BaHNSA 1 Y4UTbIBATE X PE3YNbTaTbI.

3. OBO3HAYEHUA HA NPUBOPE

TekcTt/cumBon

(1]
C€...

UK
CA xxxx

®

3Ha4eHue

CO6/I0AATE UHCTRYKLMIO MO 3KCTTyaTaLmmn

[pnbop COOTBETCTBYET TPeboBaHUAM AMpexTB EC

0123: ykasaHHasi opranmsaumst B 061acti MeANLMHCKOM NPOAYKUMN:

TOV Stid Product Service

[MpnBop COOTBETCTBYET HOpMaM, AeAcTByOWMM B CoeanHEHHOM KoponescTae
XXXX: YMOSHOMOYEHHast OpraH13aLms Mo KOHTPOSMO 38 MeAUUMHCKMMN
napnenmsammn B CoeMHeHHOM KoponescTee

ViMnopTep/npenctasutens B CoeamHeHHOM KoponescTae:
seca Ltd

40 Barn Street

B5 5QB Birmingham

United Kingdom

17-10-02-292-102d_2024-09S

Tekct/cumson 3Ha4yeHue

®

[cn [ree]

MMnopTep/npenctasutens B LLBenuapum:
seca ag (schweiz)

Medizinische Waagen und Messsysteme
Schénmatt Str. 2

CH-4153 REINACH

MeguumHCKOoe nsgenne B COOTBETCTBUN C pacriopshkeHnem (EC) 2017/745

nprbop yOOBNETBOPSIET PErYMPYIOLLMM TPeboBaHMSAM Ana cepTudukaum no
[OCT P (Poccus)

He Bbl6pachiBaTb B ObITOBbIE OTXOb!

4. OYUCTKA N AESUHOEKLUUA

BHUMAHMUE!
MospexpaeHune npubopa

P IcnonbayiTe ToNbKO Ae3MHMULMPYIOLLIME CPEACTBA, NMPUrOLHbIE OIS HyBCTBUTESBHbIX
NMOBEPXHOCTEN (HaMPUMEP, aKTVBHbIE BeLLecTsa ¢ 70 % 130MponmIoBoro CnnpTa).

P He vicrnonbayiiTe arpeccuBHble UM abpasnBHble OYNCTHbIE CPEACTBA.
P He 1Cnonb3yiiTe opraHM4eckie pacTBOPUTENU (HanpuMep, CrINPT U GEH3VH).
» Oumctute nprGop:

—  [py HEOBXOAMMOCTH CMOYMTE B CABOM MbIIbHOM PaCcTBOPE MSrKYHO MaTepyaTyto
candeTky 1 NpoTpuTe eto Npreop.

» [MpoaesnHULMPYITe Npreop:

nepen KaXxxgbiM namepeHuem n
nocne Hero

noaBM>KHaA niaHka ¢
N3MePUTESIbHbIM LLYyTOM

5. Q)yHKLWIOHAﬂbeIVI KOHTPOIJIb
P Kaxgplii pas nepeq UCnonb3osaHemM nNpuéopa NpoBoAUTeE (yHKUMOHABHBIA KOHTPOSb:

® BU3YyaslbHbI KOHTPOSb Ha OTCYTCTBUE MEXaHNHECKUX MOBPEXAEHNI
® BY3yaslbHbIi KOHTPOJTb ¥ MPOBEPKA MCMPaBHOCTV PaGoTbl BCEX MOABMKHBIX YacTew
® NMpoBepKa NCMPaBHOCTY PAGOTbI MEMEHTOB YrpaBneHs

OCTOPOXHO!

OnacHOCTb A1 NaUNEeHTOB

Mpu Heo6xoguMocCTH

® TENEeCKONMYeCKNe aeMeHTLl POCToMEpa
® Ynop Ana NSToK (Mpuv Hamm4mm)

P Ecim B xome DyHKLMOHAIbHOMO KOHTPOSISA 6yayT O6HaPY»KeHb! OLLMGKI SN OTKIIOHEHWS,
1CMonb30BaTh NPUOOP He padpeluaeTcs. Mopy4nTe PeMOHT Mprbopa CEPBUCHOMY
OTAEeNy Seca UM aBTOPU30BaHHOMY CEPBUCHOMY MapTHEPY.

6. 4YTO OENATb, EC/NU...
> ... M3MepeH1e He AaeT NpaBusibHble PesybTaThl?
® HenpaBnnbHO CHWTaH Pe3ynbTaT 3MepPeHUst
— Vicnonb3oBaTtb NpaBubHbIA yKadaTenb 4ns 4aHHOro AnanasoHa N3MepeHunii

— CuuTaTb 3HaKv Nocne 3ansTon AN AaHHOro Avana3oHa MBMepeHV]I?I B NnpaBuibHOM
HanpasieHnm

® HenpasunbHas No3NLMA/NONOXKEHVE Tena nauyeHTa
—  VcnpaBuTb NO3ULMIO/MONOXKEHWE Tena naLyeHTa
® POCTOMEP HEMpaBuIbHO 3aKPENIEH Ha KOMOHHbIX BeCcax
— [NpaBWibHO 3aKpenuTb POCTOMEP
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seca 220

seca 222

seca 223

seca 224

seca 207

’
x
\<Q

Depth
Folded measuring flap

37 mm/ 1.4 inch

37 mm/ 1.4 inch

37 mm/ 1.4 inch

37 mm/ 1.4 inch

37 mm/ 1.4 inch

Depth
Unfolded measuring flap

286 mm/ 11.26 inch

286 mm/ 11.26 inch

286 mm/ 11.26 inch

286 mm/ 11.26 inch

286 mm/ 11.26 inch

57 mm/ 2.2 inch

308 mm/ 12.1 inch

57 mm/ 2.2 inch

55 mm/ 2.2 inch

1040 mm/ 41 inch

Height
Retracted measuring rod

790 mm/ 31.1 inch

1325 mm/ 52.2 inch

1325 mm/ 52.2 inch

790 mm/ 31.1 inch

—H—

Height
Extended mesuring rod

1480 mm/ 58.3 inch

2320 mm/ 91.3 inch

2320 mm/ 91.3 inch

2020 mm/ 79.5 inch

120 mm/ 4.7 inch

kg

L

Net weight

ca. 0,7 kg/1.51b

ca.0,7kg/1.51b

ca.0,9kg/1.91b

ca. 1,4kg/3,11b

ca.0,7kg/1.51b

Temperature range,
Operation

+10 °C to +40 °C (50 °F to 104 °F)

Temperature range,
Storage

-10 °C to +65 °C (14 °F to 149 °F)

l!

e
Temperature range,
Transport

10 °C to +65 °C (14 °F to 149 °F)

Regulation (EU) 2017/745

Class | with measuring function

Measuring range 1

60 cm - 130.5 cn/
23.6inch - 51.4inch

6cm-130.5 cm/
3inch - 51.4 inch

6 cm - 130.5 cnV/
3inch - 51.4 inch

60 cm - 130.5 cm/
23.61inch - 51.4 inch

7 cm-99 cm/
3inch - 39 inch

Measuring range 2

130.5 cm - 200 cm/
51.4inch - 78.7 inch

130.5 cm - 230 cnm/
51.4inch - 90 inch

130.5 cm - 230 cnm/
51.4 inch - 90 inch

130.5 cm - 200 cm/
51.4inch - 78.7 inch

di

1 mm/1/8 inch

1 mm/1/8 inch

1 mm/1/8 inch

1 mm/1/8 inch

1 mm/1/8 inch

sl

+5mm/ + 0.2 inch

+5mm/ + 0.2 inch

+5mm/ +0.2inch

+5mm/ + 0.2 inch

+ 10 mm/ = 0.4 inch

0123

Medical Measuring
Systems and Scales

since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Germany

T +49402000000
F +49 402000 00 50

E info@seca.com

seca operates worldwide
with headquarters in
Germany and branches in:

seca france

seca united kingdom
seca north america
seca schweiz

seca austria

seca polska

seca middle east
seca suomi

seca américa latina
seca asia pacific

and with exclusive
partners in more than

seca danmark

110 countries.

All contact data at
seca.com

seca zhong guo
seca nihon
seca mexico

seca benelux
seca lietuva
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